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Laboratuvar Teknikeri

Otomatik günlük bakım

(Her 300 stripte çalışmasından sonra)

Dış kısmını ıslak bez ve
deterjanla temizleme

Sabit platformu temizleme

Hareketli tablayı
temizleme
Reaktif strip tutma
plakasını temizleme

Dekontaminasyon İşlemi

(1/20 oranında seyreltilmiş çamaşır
suyu- 5ml çamaşır suyuna 95 ml su
ile hazırla)

(Ekran üzerindeki solüsyonu yumuşak bir bez ile siliniz)

İtme çubuğu sürgüsü ve
milin yağlanması

Demo Hastanesi
İDRAR CİHAZI GÜNLÜK BAKIM KONTROL FORMU
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