
Sıra
No Künye No Tasinir Tanimi Marka Model Periyot

Uygulayan
Birim Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara

1 1007823117

AĞIRLIK - UZUNLUK
ÖLÇÜM CİHAZLARI,
DİJİTAL, HASSAS
AĞIRLIK ÖLÇÜM CİHAZI
/ TERAZİ PRECISA XB220A

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

2 1012859889

AĞIRLIK - UZUNLUK
ÖLÇÜM CİHAZLARI,
DİJİTAL, PEDİATRİK
HASTA AĞIRLIK ÖLÇÜM
CİHAZI / TERAZİ WEEWELL 0

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

3 1012859890

AĞIRLIK - UZUNLUK
ÖLÇÜM CİHAZLARI,
DİJİTAL, PEDİATRİK
HASTA AĞIRLIK ÖLÇÜM
CİHAZI / TERAZİ SOEHNLE 0

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

4 1014822333

AĞIRLIK - UZUNLUK
ÖLÇÜM CİHAZLARI,
DİJİTAL, YETİŞKİN
HASTA AĞIRLIK VE BOY
ÖLÇÜM CİHAZI DESIS DS

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

5 1014822334

AĞIRLIK - UZUNLUK
ÖLÇÜM CİHAZLARI,
DİJİTAL, YETİŞKİN
HASTA AĞIRLIK VE BOY
ÖLÇÜM CİHAZI DESIS DS

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

6 1012846727

AĞIRLIK - UZUNLUK
ÖLÇÜM CİHAZLARI,
DİJİTAL, YETİŞKİN
HASTA AĞIRLIK VE BOY
ÖLÇÜM CİHAZI HEALTH O METER 500 KL

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

7 1007682315

ALKOLMETRE
CİHAZLARI, ALKOL
ÖLÇÜM CİHAZI -
SOLUNUM YOLU
ÜZERİNDEN DRAEGER 6510

Yılda 1
Defa

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL
(Kullanılmadığı
için)

8 1007682317

ALKOLMETRE
CİHAZLARI, ALKOL
ÖLÇÜM CİHAZI -
SOLUNUM YOLU
ÜZERİNDEN LION SD-400P

Yılda 1
Defa

FİRMA

9 1014262275

ALKOLMETRE
CİHAZLARI, ALKOL
ÖLÇÜM CİHAZI -
SOLUNUM YOLU
ÜZERİNDEN LION LİON SD-400

Yılda 1
Defa

FİRMA

10 1007772145

AMELİYAT MASALARI,
AMELİYAT MASASI
ELEKTRO HİDROLİK

BIÇAKÇILAR 550 S
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

11 1007772144

AMELİYAT MASALARI,
AMELİYAT MASASI
ELEKTRO HİDROLİK

BIÇAKÇILAR 2000R
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

12 1008700379

ANESTEZİ SİSTEMLERİ,
İŞ İSTASYONU,
OTOMATİK, MONİTÖR
VE VENTİLATÖRLÜ, İKİ
VAPORİZATÖRLÜ
ANESTEZİ SİSTEMİ DRAEGER

FABİUS PLUS
XL

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

13 1007761041

ANESTEZİ SİSTEMLERİ,
İŞ İSTASYONU,
OTOMATİK, MR
UYUMLU, TEK
VAPORİZATÖRLÜ
ANESTEZİ SİSTEMİ DATEX

OHMEDİA S/5
AESPİRE

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

14 1007682307

ANESTEZİ SİSTEMLERİ,
TAŞINABİLİR,
OTOMATİK,
VENTİLATÖRLÜ, İKİ
VAPORİZATÖRLÜ
ANESTEZİ SİSTEMİ TMS MAXİ - 2200

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

Demo Hastanesi
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15 1007681084

ANESTEZİ SİSTEMLERİ,
TAŞINABİLİR,
OTOMATİK,
VENTİLATÖRLÜ, TEK
VAPORİZATÖRLÜ
ANESTEZİ SİSTEMİ MINDRAY WATO EX-65

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

16 1008484546

ASPİRATÖR CİHAZLARI,
ASPİRATÖR (ÇİFT
KAVANOZLU),
TAŞINABİLİR, CERRAHİ LIFETIME SA2

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

17 1008697023

ASPİRATÖR CİHAZLARI,
ASPİRATÖR (ÇİFT
KAVANOZLU),
TAŞINABİLİR, CERRAHİ ELMASLAR

LİFETİME SA 02
HT

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

18 1011427921

ASPİRATÖR CİHAZLARI,
ASPİRATÖR (ÇİFT
KAVANOZLU),
TAŞINABİLİR, CERRAHİ ÜZÜMCÜ NOVELA

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

19 1012576212

ASPİRATÖR CİHAZLARI,
ASPİRATÖR CİHAZI
(ÇİFT KAVANOZLU),
TAŞINABİLİR, HASTA
BAŞI BIÇAKÇILAR

VACULİNE
MAXİ

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

20 1007664073

ASPİRATÖR CİHAZLARI,
ASPİRATÖR CİHAZI
(ÇİFT KAVANOZLU),
TAŞINABİLİR, HASTA
BAŞI ÜZÜMCÜ CA-5

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

21 1009667216

ASPİRATÖR CİHAZLARI,
ASPİRATÖR CİHAZI
(ÇİFT KAVANOZLU),
TAŞINABİLİR, HASTA
BAŞI, MR UYUMLU BİLSER BA10

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

22 1009667207

ASPİRATÖR CİHAZLARI,
ASPİRATÖR CİHAZI
(ÇİFT KAVANOZLU),
TAŞINABİLİR, HASTA
BAŞI, MR UYUMLU BİLSER BA10

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

23 1009669403

ASPİRATÖR CİHAZLARI,
ASPİRATÖR CİHAZI
(ÇİFT KAVANOZLU),
TAŞINABİLİR, HASTA
BAŞI, MR UYUMLU BİLSER BA10

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

24 1009669195

ASPİRATÖR CİHAZLARI,
ASPİRATÖR CİHAZI
(ÇİFT KAVANOZLU),
TAŞINABİLİR, HASTA
BAŞI, MR UYUMLU

BİLSER BA10
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

25 1007765545

ASPİRATÖR CİHAZLARI,
ASPİRATÖR CİHAZI (TEK
KAVANOZLU),
TAŞINABİLİR, CERRAHİ ÜZÜMCÜ SÜPERNOVA

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

26 1014289480

ASPİRATÖR CİHAZLARI,
ASPİRATÖR CİHAZI (TEK
KAVANOZLU),
TAŞINABİLİR, CERRAHİ

FIRSTMED

SP-9 MOBİL
ASPİRATÖR
CİHAZI

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

27 1007664074

ASPİRATÖR CİHAZLARI,
ASPİRATÖR CİHAZI (TEK
KAVANOZLU),
TAŞINABİLİR, CERRAHİ ÜZÜMCÜ REF-CA5

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

28 1007664075

ASPİRATÖR CİHAZLARI,
ASPİRATÖR CİHAZI (TEK
KAVANOZLU),
TAŞINABİLİR, CERRAHİ ÜZÜMCÜ CA -5

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

29 1007777538

ASPİRATÖR CİHAZLARI,
ASPİRATÖR CİHAZI (TEK
KAVANOZLU),
TAŞINABİLİR, HASTA
BAŞI PLUSMED ...

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

30 1007777540

ASPİRATÖR CİHAZLARI,
ASPİRATÖR CİHAZI (TEK
KAVANOZLU),
TAŞINABİLİR, HASTA
BAŞI PLUSMED ...

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi
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31 1007777541

ASPİRATÖR CİHAZLARI,
ASPİRATÖR CİHAZI (TEK
KAVANOZLU),
TAŞINABİLİR, HASTA
BAŞI PLUSMED ...

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

32 1009297289

ASPİRATÖR CİHAZLARI,
ASPİRATÖR CİHAZI (TEK
KAVANOZLU),
TAŞINABİLİR, HASTA
BAŞI ÜZÜMCÜ 0

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

33 1007691146

BİLİRUBİN ÖLÇÜM
CİHAZLARI, MASA ÜSTÜ
BİLİRUBİN ÖLÇÜM
CİHAZI ERMA B-105

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

34 1016289705

BİLİRUBİN ÖLÇÜM
CİHAZLARI, NON-
İNVAZİV, TRANSKUTAN,
EL TİPİ BİLİRUBİN
ÖLÇÜM CİHAZI BEIJING MBJ20

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

35 1016988359

BiPAP CİHAZLARI,
KLİNİK AMAÇLI
OTOMATİK BiPAP / BiPAP
ST / BiPAP S / BiPAP
AVAPS / BiPAP / BPAP
CİHAZI

SHENZHEN
DYMIND DM16T

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

36 1007842184

BİYOMETRİ CİHAZLARI,
GÖZ ULTRASONOGRAFİ
BİYOMETRİ CİHAZI
TEMASLI / KONTAK

OPTOS OTI SCAN 1000

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

37 1008749038

BİYOMETRİ CİHAZLARI,
GÖZ ULTRASONOGRAFİ
BİYOMETRİ CİHAZI
TEMASLI / KONTAK AXIS 0

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

38 1010287320

BUZDOLABI -
SOĞUTUCU ÜNİTELER,
AŞI / İLAÇ SAKLAMA
DOLABI EMSAŞ EKT175

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

39 1011392499

BUZDOLABI -
SOĞUTUCU ÜNİTELER,
AŞI / İLAÇ SAKLAMA
DOLABI BOSCH 9506

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

40 1009087466

BUZDOLABI -
SOĞUTUCU ÜNİTELER,
KAN SAKLAMA DOLABI

BOSCH 0
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

41 1014945541

DEFİBRİLATÖR
CİHAZLARI,
DEFİBRİLATÖR CİHAZI
HARİCİ BİFAZİK
MANUEL MONİTÖRLÜ PRIMEDIC XD300 xe

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

42 1007681566

DEFİBRİLATÖR
CİHAZLARI,
DEFİBRİLATÖR CİHAZI
HARİCİ BİFAZİK
MANUEL MONİTÖRLÜ ZOLL MEDICAL M SERİSİ

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

43 1007714351

DEFİBRİLATÖR
CİHAZLARI,
DEFİBRİLATÖR CİHAZI
HARİCİ BİFAZİK
MANUEL MONİTÖRLÜ NIHON KOHDEN TEC-5521K

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

44 1007662910

DEFİBRİLATÖR
CİHAZLARI,
DEFİBRİLATÖR CİHAZI
HARİCİ BİFAZİK
MANUEL MONİTÖRLÜ NIHON KOHDEN TEC-5521K

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

45 1009390343

DEFİBRİLATÖR
CİHAZLARI,
DEFİBRİLATÖR CİHAZI
HARİCİ BİFAZİK
MANUEL MONİTÖRLÜ SCHILLER DEFİGARD 4000

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

46 1009390351

DEFİBRİLATÖR
CİHAZLARI,
DEFİBRİLATÖR CİHAZI
HARİCİ BİFAZİK
MANUEL MONİTÖRLÜ SCHILLER DEFİGARD 4000

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

Demo Hastanesi
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47 1009390354

DEFİBRİLATÖR
CİHAZLARI,
DEFİBRİLATÖR CİHAZI
HARİCİ BİFAZİK
MANUEL MONİTÖRLÜ SCHILLER DEFİGARD 4000

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

48 1007667704

DEFİBRİLATÖR
CİHAZLARI,
DEFİBRİLATÖR CİHAZI
HARİCİ BİFAZİK
MANUEL MONİTÖRLÜ NIHON KOHDEN TEC 5531K

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

49 1007690829

DEFİBRİLATÖR
CİHAZLARI,
DEFİBRİLATÖR CİHAZI
HARİCİ MONOFAZİK
MANUEL MONİTÖRLÜ

NIHON KOHDEN TEC-7100K
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

50 1007784995

DEFİBRİLATÖR
CİHAZLARI,
DEFİBRİLATÖR CİHAZI
HARİCİ MONOFAZİK
MANUEL MONİTÖRSÜZ NIHON KOHDEN TEC-7521K

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

51 1007886357

DENTAL RÖNTGEN
GÖRÜNTÜLEME
SİSTEMLERİ, DENTAL
RADYOGRAFİ SİSTEMİ
PERİAPİKAL
KONVANSİYONEL

NEW LİFE
RADİOLOGY

TIMER X 3000-2
C

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

52 1007994686

DENTAL RÖNTGEN
GÖRÜNTÜLEME
SİSTEMLERİ, DENTAL
RADYOGRAFİ SİSTEMİ
PERİAPİKAL
KONVANSİYONEL DE GÖTZEN TYPE X MIND

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

53 1015205451

DİATERMİ - RADAR -
ULTRASOUND -
DİADİNAMİ CİHAZLARI,
BÜTÜNLEŞİK - KOMBİNE
ELEKTRO TERAPİ
CİHAZI ZIMMER

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

54 1010605816

DİATERMİ - RADAR -
ULTRASOUND -
DİADİNAMİ CİHAZLARI,
BÜTÜNLEŞİK - KOMBİNE
ELEKTRO TERAPİ
CİHAZI ZIMMER 5330

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

55 1007665491

DİATERMİ - RADAR -
ULTRASOUND -
DİADİNAMİ CİHAZLARI,
ULTRASONİK ELEKTRO
TERAPİ CİHAZI ENRAF NONIUS SONO PLUS 190

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

56 1014320447

DİŞ ÜNİTLERİ,
ELEKTRİKLİ HİDROLİK
DİŞ TEDAVİ VE
MUAYENE SİSTEMİ SIGER ZHU-EU-1001-5

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

57 1011824959

DİŞ ÜNİTLERİ,
ELEKTRİKLİ HİDROLİK
DİŞ TEDAVİ VE
MUAYENE SİSTEMİ FARO 0

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

58 1011824960

DİŞ ÜNİTLERİ,
ELEKTRİKLİ HİDROLİK
DİŞ TEDAVİ VE
MUAYENE SİSTEMİ FARO 0

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

59 1009118885

EKG (ELEKTRO KARDİYO
GRAFİ) CİHAZLARI, EKG
CİHAZI 12 KANAL
MONİTÖRLÜ VE
YORUMLU BIONET CARDİO 7

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

60 1007690613

EKG (ELEKTRO KARDİYO
GRAFİ) CİHAZLARI, EKG
CİHAZI 12 KANAL YAZICI
ÇIKIŞLI NIHON KOHDEN ECG 9620L

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

61 1009118896

EKG (ELEKTRO KARDİYO
GRAFİ) CİHAZLARI, EKG
CİHAZI 12 KANAL YAZICI
ÇIKIŞLI MONİTÖRLÜ VE
YORUMLU BIONET CARDIO 7

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi
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62 1009118883

EKG (ELEKTRO KARDİYO
GRAFİ) CİHAZLARI, EKG
CİHAZI 12 KANAL YAZICI
ÇIKIŞLI MONİTÖRLÜ VE
YORUMLU BIONET cardio 7

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

63 1016279020

EKG (ELEKTRO KARDİYO
GRAFİ) CİHAZLARI, EKG
CİHAZI 6 KANAL
MONİTÖRLÜ VE
YORUMLU NIHON KOHDEN ECG-2250-103D

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

64 1007701109

EKG (ELEKTRO KARDİYO
GRAFİ) CİHAZLARI, EKG
CİHAZI 6 KANAL YAZICI
ÇIKIŞLI MONİTÖRLÜ VE
YORUMLU PETAŞ

KRDİOPET
600(petaş
marka)

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

65 1011816290

EKG (ELEKTRO KARDİYO
GRAFİ) CİHAZLARI, EKG
CİHAZI 6 KANAL YAZICI
ÇIKIŞLI MONİTÖRLÜ VE
YORUMLU NIHON KOHDEN ECG 1250

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

66 1011816291

EKG (ELEKTRO KARDİYO
GRAFİ) CİHAZLARI, EKG
CİHAZI 6 KANAL YAZICI
ÇIKIŞLI MONİTÖRLÜ VE
YORUMLU NIHON KOHDEN ECG 1250

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

67 1007687695

EKG (ELEKTRO KARDİYO
GRAFİ) CİHAZLARI, EKG
CİHAZI 6 KANAL YAZICI
ÇIKIŞLI MONİTÖRLÜ VE
YORUMLU NIHON KOHDEN ECG 1350-K

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

68 1007687693

EKG (ELEKTRO KARDİYO
GRAFİ) CİHAZLARI, EKG
CİHAZI 6 KANAL YAZICI
ÇIKIŞLI MONİTÖRLÜ VE
YORUMLU NIHON KOHDEN ECG 9620 L

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

69 1011011032

EKG (ELEKTRO KARDİYO
GRAFİ) CİHAZLARI, EKG
CİHAZI TEK KANALLI
YAZICI ÇIKIŞLI PLUSMED

PLUSMED
PMECG-100G

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

70 1007684041

ELEKTRO CERRAHİ
SİSTEMLERİ, BİPOLAR
PLAZMİK ELEKTRO
CERRAHİ ÜNİTESİ VALLEYLAB FORCE EZ-8CS

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

71 1007682791

ELEKTRO CERRAHİ
SİSTEMLERİ, BİPOLAR
TERMAL KOAGÜLASYON
CİHAZI VALLEYLAB FORCE EZ- 8C

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

72 1013291662

ENDODONTİK MOTOR -
ENDOMOTOR
CİHAZLARI,
ENDODONTİK MOTOR
(APEKS LOCATERLI) LED
IŞIKLI (KABLOSUZ) COXO C-SMART-1

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

73 1009117736

ENDOSKOPİ
TELESKOPLARI,
ENDOSKOPİK EMME VE
YIKAMA SİSTEMİ ENDOSERVICE 0

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

74 1008290840

ENDOSKOPİ
TELESKOPLARI,
FLEXIBLE FİBER OPTIK
ÜRETEROSKOPİ
SİSTEMİ STORZ MEDICAL

M-CAM 2400-F
M-X180

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

75 1008700252

ENDOSKOPİ
TELESKOPLARI,
FLEXIBLE
KOLONOSKOPİ
TELESKOBU YETİŞKİN FUJIFILM EC530WL3

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

76 1010023115

ENDOSKOPİ
TELESKOPLARI,
FLEXIBLE
ÜRETERORENOSKOPİ
TELESKOBU YETİŞKİN AMNOTEC 0

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

77 1008700254

ENDOSKOPİ
TELESKOPLARI,
FLEXIBLE VİDEO
GASTROSKOPİ SİSTEMİ FUJIFILM EG530WR

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

Demo Hastanesi
TIBBİ CİHAZ VE SİSTEMLERİ KALİBRASYON PLANI
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78 1009847815

ENDOSKOPİ
TELESKOPLARI, RIGID
FİBER OPTIK
LAPAROSKOPİ SİSTEMİ ETHICON 23822300

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

79 1010023113

ENDOSKOPİ
TELESKOPLARI, RIGID
FİBER OPTIK
SİSTOSKOPİ SİSTEMİ ETHICON

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

80 1011531850

ENDOSKOPİ
TELESKOPLARI, RIGID
VİDEO
OTORİNOLARİNGOSKOPİ
SİSTEMİ (KBB
ENDOVİZYON SİSTEMİ) MEGA ARİSTO-V1

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

81 1007685778

ENDOSKOPİ
TELESKOPLARI, RİJİT
LAPAROSKOPİ
TELESKOBU YETİŞKİN STORZ MEDICAL HOPKINKS II

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

82 1007685917

ENDOSKOPİ
TELESKOPLARI, RİJİT
LAPAROSKOPİ
TELESKOBU YETİŞKİN

RZ
MEDIZINTECHNIC 744000

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

83 1008607966

FOKOMETRE /
LENSMETRE CİHAZLARI,
DİJİTAL ODAK ÖLÇER /
FOKOMETRE /
LENSMETRE NIDEK 0

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

84 1009482507

FOTO TERAPİ
CİHAZLARI, C KOLLU
TAŞINABİLİR LED
KAYNAKLI PEDİATRİK
FOTOTERAPİ CİHAZI TENDE BABYBLUE

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

85 1007756603

FOTO TERAPİ
CİHAZLARI, MONTE
EDİLEBİLİR
TAŞINABİLİR
FLORESANS KAYNAKLI
PEDİATRİK FOTOTERAPİ
CİHAZI FANEM 006-OFL

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

86 1007756605

FOTO TERAPİ
CİHAZLARI, MONTE
EDİLEBİLİR
TAŞINABİLİR
FLORESANS KAYNAKLI
PEDİATRİK FOTOTERAPİ
CİHAZI FANEM 006-OFL

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

87 1008176737

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI KENMAK KO12-ET

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

88 1008176860

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI KENMAK KO12-ET

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

89 1008176861

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI KENMAK KO12-ET

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

90 1008176862

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI KENMAK KO12-ET

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

91 1008176863

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI KENMAK KO12-ET

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

92 1008176864

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI KENMAK KO12-ET

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

93 1008176865

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI KENMAK KO12-ET

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

94 1008177162

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI KENMAK KO12-ET

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

95 1008177163

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI KENMAK KO12-ET

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

Demo Hastanesi
TIBBİ CİHAZ VE SİSTEMLERİ KALİBRASYON PLANI
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96 1008177165

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI KENMAK KO12-ET

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

97 1008177167

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI KENMAK KO12-ET

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

98 1008176858

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI KENMAK KO12-ET

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

99 1008821861

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MESPA YOK

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

100 1008821285

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MESPA YOK

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

101 1008821288

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MESPA YOK

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

102 1008821278

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MESPA YOK

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

103 1008822060

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MESPA YOK

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

104 1008176628

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M 20 A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

105 1008169818

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M 20 A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

106 1008170184

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M20A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

107 1008170186

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M20A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

108 1008170188

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M20A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

109 1008176625

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M 20 A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

110 1008176626

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M20A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

111 1008176627

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M 20 A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

112 1008176629

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M20A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

113 1008176630

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M20 A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

114 1008176631

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M20A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

115 1008176632

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M20 A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

116 1008176635

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M20A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

117 1008176718

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M20A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

118 1008176719

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M20A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

119 1008169609

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M 20A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

Demo Hastanesi
TIBBİ CİHAZ VE SİSTEMLERİ KALİBRASYON PLANI
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120 1008169610

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M 20 A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

121 1008169611

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M 20A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

122 1008169612

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M 20A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

123 1008169614

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M 20 A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

124 1008169615

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M 20 A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

125 1008169616

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M 20 A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

126 1008169617

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M 20 A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

127 1008169820

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M 20 A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

128 1008169823

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M 20 A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

129 1008169824

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M20 A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

130 1008169825

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M 20 A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

131 1008170182

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M20A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

132 1008169863

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M 20 A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

133 1008169867

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M 20 A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

134 1008169868

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M 20 A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

135 1008169869

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M 20 A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

136 1008169870

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M 20 A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

137 1008169871

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M 20 A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

138 1008169872

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M 20 A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

139 1008169873

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M 20 A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

140 1008170178

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M 20 A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

141 1008170179

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M 20 A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

142 1008170181

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M20 A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

143 1008176619

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M 20A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

Demo Hastanesi
TIBBİ CİHAZ VE SİSTEMLERİ KALİBRASYON PLANI
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144 1008176620

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M 20 A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

145 1008176621

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M 20A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

146 1008176622

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M 20 A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

147 1008176623

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M 20 A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

148 1008176624

HASTA KARYOLALARI, 2
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MEDIKAL 2000 M 20 A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

149 1017167172

HASTA KARYOLALARI, 4
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MESPA CARE 4 E/T

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

150 1017167173

HASTA KARYOLALARI, 4
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MESPA CARE 4 E/T

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

151 1017167174

HASTA KARYOLALARI, 4
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MESPA CARE 4 E/T

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

152 1017167175

HASTA KARYOLALARI, 4
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI MESPA CARE 4 E/T

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

153 1009485370

HASTA KARYOLALARI, 4
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI
DOĞUM MASASINA
DÖNÜŞEBİLEN MEDIKAL 2000 M-2 DX

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

154 1013704335

HASTA KARYOLALARI, 4
MOTORLU YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI
DOĞUM MASASINA
DÖNÜŞEBİLEN MEDIKAL 2000 M-2 DX

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

155 1017356646

HASTA KARYOLALARI,
BOBATH KARYOLASI
MOTORLU İKİ BÖLMELİ ERPA Plinth Model 40

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

156 1008455489

HASTA KARYOLALARI,
BOBATH KARYOLASI
MOTORLU TEK BÖLMELİ FİZYOMED RCB-SBH1A

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

157 1008169608

HASTA KARYOLALARI,
MEKANİK PEDİATRİK
HASTA KARYOLASI DT-DEMİRTAŞ 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

158 1008169826

HASTA KARYOLALARI,
MEKANİK PEDİATRİK
HASTA KARYOLASI DT-DEMİRTAŞ 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

159 1008169827

HASTA KARYOLALARI,
MEKANİK PEDİATRİK
HASTA KARYOLASI DT-DEMİRTAŞ 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

160 1008169829

HASTA KARYOLALARI,
MEKANİK PEDİATRİK
HASTA KARYOLASI DT-DEMİRTAŞ 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

161 1008169830

HASTA KARYOLALARI,
MEKANİK PEDİATRİK
HASTA KARYOLASI DT-DEMİRTAŞ 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

162 1008169831

HASTA KARYOLALARI,
MEKANİK PEDİATRİK
HASTA KARYOLASI DT-DEMİRTAŞ 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

163 1008169832

HASTA KARYOLALARI,
MEKANİK PEDİATRİK
HASTA KARYOLASI DT-DEMİRTAŞ 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

164 1008176720

HASTA KARYOLALARI,
MEKANİK PEDİATRİK
HASTA KARYOLASI DT-DEMİRTAŞ 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

165 1008176730

HASTA KARYOLALARI,
MEKANİK YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI KENMAK KO12-ET

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

166 1008705443

HASTA KARYOLALARI,
MEKANİK YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI IŞIK KARDEŞLER IK-144/D

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

Demo Hastanesi
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167 1008705468

HASTA KARYOLALARI,
MEKANİK YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI IŞIK KARDEŞLER IK-144/D

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

168 1008705470

HASTA KARYOLALARI,
MEKANİK YETİŞKİN
HASTA KARYOLASI IŞIK KARDEŞLER IK-144/D

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

169 1007695517

HASTA MUAYENE
MASALARI, MUAYENE
MASASI 3 MOTORLU
JİNEKOLOJİ ÜZÜMCÜ REF-JM-3F

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

170 1008717318

HASTA MUAYENE
MASALARI, MUAYENE
MASASI JİNEKOLOJİ ERYİĞİT 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

171 1010605972

HASTA MUAYENE
MASALARI, MUAYENE
MASASI YETİŞKİN TURMED yok

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

172 1009087214

HASTA MUAYENE
MASALARI, MUAYENE
MASASI YETİŞKİN NITROCARE YOK

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

173 1008718102

HASTA MUAYENE
MASALARI, MUAYENE
MASASI YETİŞKİN

ÖZEL ÜRETİM -
MARKASIZ 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

174 1008718231

HASTA MUAYENE
MASALARI, MUAYENE
MASASI YETİŞKİN

ÖZEL ÜRETİM -
MARKASIZ 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

175 1008718238

HASTA MUAYENE
MASALARI, MUAYENE
MASASI YETİŞKİN

ÖZEL ÜRETİM -
MARKASIZ 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

176 1008718244

HASTA MUAYENE
MASALARI, MUAYENE
MASASI YETİŞKİN

ÖZEL ÜRETİM -
MARKASIZ 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

177 1008718107

HASTA MUAYENE
MASALARI, MUAYENE
MASASI YETİŞKİN

ÖZEL ÜRETİM -
MARKASIZ 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

178 1008718254

HASTA MUAYENE
MASALARI, MUAYENE
MASASI YETİŞKİN

ÖZEL ÜRETİM -
MARKASIZ 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

179 1008718308

HASTA MUAYENE
MASALARI, MUAYENE
MASASI YETİŞKİN ERPA 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

180 1008717991

HASTA MUAYENE
MASALARI, MUAYENE
MASASI YETİŞKİN

ÖZEL ÜRETİM -
MARKASIZ 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

181 1008717993

HASTA MUAYENE
MASALARI, MUAYENE
MASASI YETİŞKİN

ÖZEL ÜRETİM -
MARKASIZ 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

182 1008718098

HASTA MUAYENE
MASALARI, MUAYENE
MASASI YETİŞKİN

ÖZEL ÜRETİM -
MARKASIZ 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

183 1008718219

HASTA MUAYENE
MASALARI, MUAYENE
MASASI YETİŞKİN

ÖZEL ÜRETİM -
MARKASIZ 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

184 1008718225

HASTA MUAYENE
MASALARI, MUAYENE
MASASI YETİŞKİN

ÖZEL ÜRETİM -
MARKASIZ 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

185 1009086996

HASTA NAKİL
CİHAZLARI, HASTA
TAŞIMA SANDALYESİ MUKA REF=LC1800

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

186 1009086997

HASTA NAKİL
CİHAZLARI, HASTA
TAŞIMA SANDALYESİ MUKA REF=LC1800

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

187 1009087353

HASTA NAKİL
CİHAZLARI, TEKERLEKLİ
SANDALYE YETİŞKİN
MEKANİK NITROCARE NTS X5

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

188 1009087354

HASTA NAKİL
CİHAZLARI, TEKERLEKLİ
SANDALYE YETİŞKİN
MEKANİK NITROCARE NTS X5

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

189 1009087356

HASTA NAKİL
CİHAZLARI, TEKERLEKLİ
SANDALYE YETİŞKİN
MEKANİK NITROCARE NTS X5

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

Demo Hastanesi
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190 1009087357

HASTA NAKİL
CİHAZLARI, TEKERLEKLİ
SANDALYE YETİŞKİN
MEKANİK NITROCARE NTS X5

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

191 1009087458

HASTA NAKİL
CİHAZLARI, TEKERLEKLİ
SANDALYE YETİŞKİN
MEKANİK NITROCARE NTS X5

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

192 1009087459

HASTA NAKİL
CİHAZLARI, TEKERLEKLİ
SANDALYE YETİŞKİN
MEKANİK NITROCARE NTS X5

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

193 1009087460

HASTA NAKİL
CİHAZLARI, TEKERLEKLİ
SANDALYE YETİŞKİN
MEKANİK NITROCARE NTS X5

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

194 1009087461

HASTA NAKİL
CİHAZLARI, TEKERLEKLİ
SANDALYE YETİŞKİN
MEKANİK NITROCARE NTS X5

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

195 1009087352

HASTA NAKİL
CİHAZLARI, TEKERLEKLİ
SANDALYE YETİŞKİN
MEKANİK NITROCARE NTS X5

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

196 1009087249

HASTA NAKİL
CİHAZLARI, TEKERLEKLİ
SANDALYE YETİŞKİN
MEKANİK TAUTMANN 1, 1E+08

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

197 1009087250

HASTA NAKİL
CİHAZLARI, TEKERLEKLİ
SANDALYE YETİŞKİN
MEKANİK TAUTMANN 1, 1E+08

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

198 1009069851

HASTA NAKİL
CİHAZLARI, TEKERLEKLİ
SANDALYE YETİŞKİN
MEKANİK TAUTMANN 1, 1E+08

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

199 1015212709

HOT - COLD PACK
KAZANLARI, HOT PACK
KAZANI / ÜNİTESİ

FIZYOPACK
FİZYOPACK
7000

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

200 1008702740

IŞIK KAYNAKLARI,
SOĞUK IŞIK KAYNAĞI
XENON

FUJINON 0
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

201 1007782228

İNFRARUJ TERAPİ
CİHAZLARI, İNFRARUJ
(IR) CİHAZI TEKLİ ERMED 1

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

202 1017227685

İNFÜZYON POMPALARI,
İNFÜZYON POMPASI
TEK KANALLI

MEDCAPTAIN SYS-6010
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

203 1017227686

İNFÜZYON POMPALARI,
İNFÜZYON POMPASI
TEK KANALLI

MEDCAPTAIN SYS-6010
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

204 1009847802

KAN ALMA CİHAZLARI,
KAN ALMA /
KARIŞTIRMA /
ÇALKALAMA CİHAZI LMB BAGMATIC SL

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

205 1009847754

KAN KATETERİ
CİHAZLARI, KAN
KATETERİ / HORTUM
BİRLEŞTİRME CİHAZI
STERİL BİOSEALER CR 6

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

206 1012543300

KARIŞTIRMA CİHAZLARI,
ALJİNAT KARIŞTIRMA
CİHAZI

A.H.C.T MIX 1
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

207 1012543301

KARIŞTIRMA CİHAZLARI,
ALJİNAT KARIŞTIRMA
CİHAZI

A.H.C.T MIX 1

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

208 1007766405

KARIŞTIRMA CİHAZLARI,
AMALGAMATÖR CİHAZI

LINEA TAC TAC 200 S
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

Demo Hastanesi
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209 1007766517

KARIŞTIRMA CİHAZLARI,
AMALGAMATÖR CİHAZI

A.H.C.T AG 01
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

210 1008700860

KAVİTRON CİHAZLARI,
KAVİTRON CİHAZI / DİŞ
TAŞI TEMİZLEME
CİHAZI WOODPECKER UDS-A

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

211 1008290839

KAVİTRON CİHAZLARI,
KAVİTRON CİHAZI / DİŞ
TAŞI TEMİZLEME
CİHAZI GNATUS JET-SONİC

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

212 1008290838

KAVİTRON CİHAZLARI,
KAVİTRON CİHAZI / DİŞ
TAŞI TEMİZLEME
CİHAZI GNATUS JET-SONİC

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

213 1012457036

KORUYUCU
MALZEMELER,
KORUYUCU DONANIM
KURŞUN ÖNLÜK
(GONAD) ERKEK SMALL BAR-RAY 5201

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

214 1012457037

KORUYUCU
MALZEMELER,
KORUYUCU DONANIM
KURŞUN ÖNLÜK
(GONAD) KADIN SMALL BAR-RAY 5201

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

215 1012457038

KORUYUCU
MALZEMELER,
KORUYUCU DONANIM
KURŞUN ÖNLÜK
PEDİATRİK (TİROİD -
STERNUM) BAR-RAY 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

216 1009869884

KÜVÖZ / YENİ DOĞAN
İNKÜBATÖR CİHAZLARI,
BÜTÜNLEŞİK, KÜVÖZ -
RADYAN ISITICI CİHAZI OKUMAN OKM730

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

217 1014467051

KÜVÖZ / YENİ DOĞAN
İNKÜBATÖR CİHAZLARI,
TAŞINABİLİR KÜVÖZ
CİHAZI TENDE VAV-TR

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

218 1008177511

KÜVÖZ / YENİ DOĞAN
İNKÜBATÖR CİHAZLARI,
TAŞINABİLİR KÜVÖZ
CİHAZI RED NUESTRO 5050

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

219 1008290577

LITHOTRIPTER / TAŞ
KIRMA / ESWL
SİSTEMLERİ,
BÜTÜNLEŞİK, ELEKTRO
HİDROLİK / PNÖMATİK -
ULTRASONİK BÖBREK
TAŞI KIRMA SİSTEMİ /
LITHOTRIPTER ELMED

VIBROLITH
1984-MDD-11-
125

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

220 1009869528

MANOMETRE,
MANOMETRE KAPALI
UÇLU KURU TİP

GEZ SAĞLIK
ÜRÜNLERİ - GEZ
OXYHOME M10

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

221 1007763923

MİKROMOTOR
CİHAZLARI, DENTAL
MİKROMOTOR /
FİZYODİSPENSER
CİHAZI MARATHON SDE-S60/L60

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

222 1007690833

MİKROSKOPLAR,
AMELİYAT MİKROSKOBU
OPTİK TAŞINABİLİR

MOELLER-WEDEL OPHTAMIC 300
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

223 1007773152

MİKROSKOPLAR,
AMELİYAT MİKROSKOBU
VİDEO TAŞINABİLİR

TOPCON OMS 75
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

224 1012335190

MİKROSKOPLAR,
AMELİYAT MİKROSKOBU
VİDEO TAŞINABİLİR

ZEISS
OPMI VARIO
S88

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

225 1009158666

MİKROSKOPLAR,
ARAŞTIRMA
MİKROSKOBU
(BİNOKÜLER) NIKON E200

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi
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226 1007690832

MİKROSKOPLAR,
TONOMETRELİ
BİYOMİKROSKOP

CSO L.FESS990
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

227 1007682457

NEBÜLİZATÖR -
HUMIDIFIER
CİHAZLARI, PEDİATRİK,
ULTRASONİK
NEBÜLİZATÖR CİHAZI
(SOĞUK BUHAR) HIKONEB 906S

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

228 1013979351

NEBÜLİZATÖR -
HUMIDIFIER
CİHAZLARI, YETİŞKİN,
KOMPRESÖRLÜ
NEBÜLİZATÖR (SOĞUK
BUHAR) ROSSMAX 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

229 1013979352

NEBÜLİZATÖR -
HUMIDIFIER
CİHAZLARI, YETİŞKİN,
KOMPRESÖRLÜ
NEBÜLİZATÖR (SOĞUK
BUHAR) ROSSMAX 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

230 1013979353

NEBÜLİZATÖR -
HUMIDIFIER
CİHAZLARI, YETİŞKİN,
KOMPRESÖRLÜ
NEBÜLİZATÖR (SOĞUK
BUHAR) ROSSMAX 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

231 1013979354

NEBÜLİZATÖR -
HUMIDIFIER
CİHAZLARI, YETİŞKİN,
KOMPRESÖRLÜ
NEBÜLİZATÖR (SOĞUK
BUHAR) ROSSMAX 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

232 1013979355

NEBÜLİZATÖR -
HUMIDIFIER
CİHAZLARI, YETİŞKİN,
KOMPRESÖRLÜ
NEBÜLİZATÖR (SOĞUK
BUHAR) ROSSMAX 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

233 1016408583

NEBÜLİZATÖR -
HUMIDIFIER
CİHAZLARI, YETİŞKİN,
KOMPRESÖRLÜ
NEBÜLİZATÖR (SOĞUK
BUHAR) OMRON NE-C900

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

234 1016408584

NEBÜLİZATÖR -
HUMIDIFIER
CİHAZLARI, YETİŞKİN,
KOMPRESÖRLÜ
NEBÜLİZATÖR (SOĞUK
BUHAR) OMRON NE-C900

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

235 1016408585

NEBÜLİZATÖR -
HUMIDIFIER
CİHAZLARI, YETİŞKİN,
KOMPRESÖRLÜ
NEBÜLİZATÖR (SOĞUK
BUHAR) OMRON NE-C900

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

236 1016408586

NEBÜLİZATÖR -
HUMIDIFIER
CİHAZLARI, YETİŞKİN,
KOMPRESÖRLÜ
NEBÜLİZATÖR (SOĞUK
BUHAR) OMRON NE-C900

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

237 1016408587

NEBÜLİZATÖR -
HUMIDIFIER
CİHAZLARI, YETİŞKİN,
KOMPRESÖRLÜ
NEBÜLİZATÖR (SOĞUK
BUHAR) OMRON NE-C900

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

238 1016408588

NEBÜLİZATÖR -
HUMIDIFIER
CİHAZLARI, YETİŞKİN,
KOMPRESÖRLÜ
NEBÜLİZATÖR (SOĞUK
BUHAR) OMRON NE-C900

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

Demo Hastanesi
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239 1016408589

NEBÜLİZATÖR -
HUMIDIFIER
CİHAZLARI, YETİŞKİN,
KOMPRESÖRLÜ
NEBÜLİZATÖR (SOĞUK
BUHAR) OMRON NE-C900

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

240 1016408590

NEBÜLİZATÖR -
HUMIDIFIER
CİHAZLARI, YETİŞKİN,
KOMPRESÖRLÜ
NEBÜLİZATÖR (SOĞUK
BUHAR) OMRON NE-C900

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

241 1016408591

NEBÜLİZATÖR -
HUMIDIFIER
CİHAZLARI, YETİŞKİN,
KOMPRESÖRLÜ
NEBÜLİZATÖR (SOĞUK
BUHAR) OMRON NE-C900

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

242 1016408592

NEBÜLİZATÖR -
HUMIDIFIER
CİHAZLARI, YETİŞKİN,
KOMPRESÖRLÜ
NEBÜLİZATÖR (SOĞUK
BUHAR) OMRON NE-C900

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

243 1016408593

NEBÜLİZATÖR -
HUMIDIFIER
CİHAZLARI, YETİŞKİN,
KOMPRESÖRLÜ
NEBÜLİZATÖR (SOĞUK
BUHAR) OMRON NE-C900

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

244 1016408594

NEBÜLİZATÖR -
HUMIDIFIER
CİHAZLARI, YETİŞKİN,
KOMPRESÖRLÜ
NEBÜLİZATÖR (SOĞUK
BUHAR) OMRON NE-C900

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

245 1016408595

NEBÜLİZATÖR -
HUMIDIFIER
CİHAZLARI, YETİŞKİN,
KOMPRESÖRLÜ
NEBÜLİZATÖR (SOĞUK
BUHAR) OMRON NE-C900

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

246 1016408596

NEBÜLİZATÖR -
HUMIDIFIER
CİHAZLARI, YETİŞKİN,
KOMPRESÖRLÜ
NEBÜLİZATÖR (SOĞUK
BUHAR) OMRON NE-C900

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

247 1016408597

NEBÜLİZATÖR -
HUMIDIFIER
CİHAZLARI, YETİŞKİN,
KOMPRESÖRLÜ
NEBÜLİZATÖR (SOĞUK
BUHAR) OMRON NE-C900

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

248 1007690599

NEBÜLİZATÖR -
HUMIDIFIER
CİHAZLARI, YETİŞKİN,
ULTRASONİK
NEBÜLİZATÖR CİHAZI
(SOĞUK BUHAR) HIKONEB 906S

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

249 1012573314

NEBÜLİZATÖR -
HUMIDIFIER
CİHAZLARI, YETİŞKİN,
ULTRASONİK
NEBÜLİZATÖR CİHAZI
(SOĞUK BUHAR) HIKONEB AC15

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

250 1012573315

NEBÜLİZATÖR -
HUMIDIFIER
CİHAZLARI, YETİŞKİN,
ULTRASONİK
NEBÜLİZATÖR CİHAZI
(SOĞUK BUHAR) HIKONEB AC 15

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

Demo Hastanesi
TIBBİ CİHAZ VE SİSTEMLERİ KALİBRASYON PLANI
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251 1007694261

NST (NON-STRES TEST) /
KARDIYO TOKO GRAFİ
CİHAZLARI, EL TİPİ
FETAL MONİTÖR / NST
CİHAZI / FONO KARDİYO
GRAM / EFM /
KARDIOTOKOGRAF BISTOS BT-300

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

252 1007694264

NST (NON-STRES TEST) /
KARDIYO TOKO GRAFİ
CİHAZLARI, EL TİPİ
FETAL MONİTÖR / NST
CİHAZI / FONO KARDİYO
GRAM / EFM /
KARDIOTOKOGRAF BISTOS BT-350

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

253 1007694250

NST (NON-STRES TEST) /
KARDIYO TOKO GRAFİ
CİHAZLARI, EL TİPİ
FETAL MONİTÖR / NST
CİHAZI / FONO KARDİYO
GRAM / EFM /
KARDIOTOKOGRAF BISTOS BT-350

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

254 1009158664

NST (NON-STRES TEST) /
KARDIYO TOKO GRAFİ
CİHAZLARI, NST CİHAZI
/ KARDIOTOKOGRAF BIONET FC-1400

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

255 1009847408

ODYOMETRE / İŞİTME
TESTİ CİHAZLARI, BERA
(BEYİN SAPI CEVABI)
ODYOMETRE CİHAZI /
ABR CİHAZI
TAŞINABİLİR GN OTOMETRICS

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

256 1007670630

OPERASYONEL
AYDINLATMA
CİHAZLARI, ALIN - KAFA
LAMBASI LED HEINE 3S LED

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

257 1008290574

OPERASYONEL
AYDINLATMA
CİHAZLARI,
TAŞINABİLİR MUAYENE
LAMBASI ÜZÜMCÜ

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

258 1008290575

OPERASYONEL
AYDINLATMA
CİHAZLARI,
TAŞINABİLİR MUAYENE
LAMBASI ÜZÜMCÜ

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

259 1007766025

OPERASYONEL
AYDINLATMA
CİHAZLARI,
TAŞINABİLİR MUAYENE
LAMBASI TURMED 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

260 1007772808

OPERASYONEL
AYDINLATMA
CİHAZLARI, TAVANA
MONTE ACİL
MÜDAHALE LAMBASI ROTA MEDA 4-D

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

261 1007772359

OPERASYONEL
AYDINLATMA
CİHAZLARI, ÜÇLÜ LED
AMELİYATHANE TAVAN
LAMBASI ROTA MEDA 4-D

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

262 1007772351

OPERASYONEL
AYDINLATMA
CİHAZLARI, ÜÇLÜ LED
AMELİYATHANE TAVAN
LAMBASI BIÇAKÇILAR 503

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

263 1016868440

OTOKLAV CİHAZLARI,
BUHARLI BAŞLIK
STERİLİZASYON /
OTOKLAV CİHAZI (2 LT-
10 LT)

DAC UNIVERSAL DAC100
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

264 1007777380

OTOKLAV CİHAZLARI,
BUHARLI YATAY TİP
STERİLİZASYON /
OTOKLAV CİHAZI (111
LT - 340 LT) ERYİĞİT ERS-5510S

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

Demo Hastanesi
TIBBİ CİHAZ VE SİSTEMLERİ KALİBRASYON PLANI
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265 1008586083

OTOSKOP -
OFTALMOSKOP
CİHAZLARI, DUVARA
MONTE OTOSKOP -
OFTALMOSKOP SİSTEMİ ZUMAX ZUMAX

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

266 1009737569

OTOSKOP -
OFTALMOSKOP
CİHAZLARI, DUVARA
MONTE OTOSKOP -
OFTALMOSKOP SİSTEMİ ZUMAX ZUMAX

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

267 1007757272

OTOSKOP -
OFTALMOSKOP
CİHAZLARI, DUVARA
MONTE OTOSKOP
CİHAZI RIESTER

3650 Rİ-
FORMER

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

268 1007690831

OTOSKOP -
OFTALMOSKOP
CİHAZLARI, DUVARA
MONTE OTOSKOP
CİHAZI RIESTER

3650 Rİ-
FORMER

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

269 1007690835

OTOSKOP -
OFTALMOSKOP
CİHAZLARI, DUVARA
MONTE OTOSKOP
CİHAZI RIESTER

3650 Rİ-
FORMER

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

270 1007690834

OTOSKOP -
OFTALMOSKOP
CİHAZLARI, DUVARA
MONTE OTOSKOP
CİHAZI HEINE EN-100

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

271 1007690830

OTOSKOP -
OFTALMOSKOP
CİHAZLARI,
TAŞINABİLİR DİREKT
OTOSKOP CİHAZI RIESTER R2010

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

272 1009297295

OTOSKOP -
OFTALMOSKOP
CİHAZLARI,
TAŞINABİLİR OTOSKOP -
OFTALMOSKOP SİSTEMİ KAWE 0

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

273 1007852592

PARAFİN BANYOLARI,
PARAFİN BANYOSU /
PARAFİN KAZANI LEICA FANGO 295/10

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

274 1009686618

PROJEKTÖR, CHART
PROJEKTÖR

NIDEK CP770
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

275 1014978199

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
PEDİATRİK PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR

CHOICEMMED MD300C5
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

276 1014978240

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
PEDİATRİK PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR CHOICEMMED MD300C5

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

277 1014978241

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
PEDİATRİK PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR CHOICEMMED MD300C5

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

278 1008093654

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI STAND
TİPİ BEURER MD300M

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

279 1008093655

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI STAND
TİPİ BEURER MD300M

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

Demo Hastanesi
TIBBİ CİHAZ VE SİSTEMLERİ KALİBRASYON PLANI
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280 1016401761

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR CONTEC CMS50DL

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

281 1016401762

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR CONTEC CMS50DL

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

282 1016401763

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR CONTEC CMS50DL

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

283 1016401764

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR CONTEC CMS50DL

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

284 1016401765

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR CONTEC CMS50DL

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

285 1008696822

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR UTECH İO2

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

286 1010121503

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR GALENA JPD-500B

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

287 1016988973

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR FREELY YK-80C

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

288 1016988974

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR FREELY YK-80C

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

289 1016988975

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR FREELY YK-80C

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

290 1016988976

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR FREELY YK-80C

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

291 1016988977

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR FREELY YK-80C

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

292 1016988978

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR FREELY YK-80C

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

Demo Hastanesi
TIBBİ CİHAZ VE SİSTEMLERİ KALİBRASYON PLANI
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293 1016988979

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR FREELY YK-80C

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

294 1016988980

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR FREELY YK-80C

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

295 1016988981

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR

FREELY YK-80C
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

296 1016988982

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR FREELY YK-80C

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

297 1016988983

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR FREELY YK-80C

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

298 1016988984

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR FREELY YK-80C

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

299 1016988985

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR FREELY YK-80C

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

300 1016988986

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR FREELY YK-80C

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

301 1016988987

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR FREELY YK-80C

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

302 1016988988

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR FREELY YK-80C

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

303 1016988989

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR FREELY YK-80C

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

304 1016988990

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR FREELY YK-80C

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

Demo Hastanesi
TIBBİ CİHAZ VE SİSTEMLERİ KALİBRASYON PLANI

Doküman Kodu: MC.PL.002 Yayın Tarihi: 15.09.2021 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 0 Sayfa: 18 / 27



305 1016988991

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR FREELY YK-80C

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

306 1016988992

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR FREELY YK-80C

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

307 1016988993

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR FREELY YK-80C

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

308 1016988994

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR FREELY YK-80C

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

309 1016988995

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR FREELY YK-80C

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

310 1016988996

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR FREELY YK-80C

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

311 1016988997

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR FREELY YK-80C

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

312 1016988998

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR FREELY YK-80C

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

313 1016988999

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR FREELY YK-80C

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

314 1016989000

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR FREELY YK-80C

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

315 1016989001

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR

FREELY YK-80C
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

316 1016989002

PULSE METRE / SPO2 /
SPCO CİHAZLARI,
OKSİJEN SATURASYONU
ÖLÇÜM CİHAZI
YETİŞKİN PARMAK
STANDART TAŞINABİLİR FREELY YK-80C

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

317 1007694754

RADYAN ISITICI
CİHAZLARI, RADYAN
ISITICI CİHAZ

ELEKTRO-MAG M-308
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi
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318 1013704155

RADYAN ISITICI
CİHAZLARI, RADYAN
ISITICI CİHAZ

OKUMAN OKM 730-333
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

319 1008607971

REFRAKTOMETRE
ÖLÇÜM CİHAZLARI,
REFRAKTOMETRE
CİHAZI KERATO NIDEK TONOREF 2

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

320 1007690836

RÖNTGEN
GÖRÜNTÜLEME
SİSTEMLERİ, C KOLLU
RADYOGRAFİ SİSTEMİ
DİJİTAL GENORAY ZEN-5000

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

321 1010121174

RÖNTGEN
GÖRÜNTÜLEME
SİSTEMLERİ, DİREKT
RADYOGRAFİ SİSTEMİ
DİJİTAL (DR) ÇİFT
DEDEKTÖR TABANA
MONTE DRS

HILIGHT 1000
DR

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

322 1009886053

SAFLAŞTIRMA /
DİSTİLASYON -
YUMUŞATMA
CİHAZLARI, DİYALİZ
SİSTEMİ DE İYONİZE
MODÜLER SU ARITMA
CİHAZI NÜVE NS245

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

323 1007690844

SANTRİFÜJ CİHAZLARI,
SANTRİFÜJ CİHAZI
MASA ÜSTÜ

NÜVE NF-048
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

324 1007690845

SANTRİFÜJ CİHAZLARI,
SANTRİFÜJ CİHAZI
MASA ÜSTÜ

ELEKTRO-MAG M815P
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

325 1012426349

SANTRİFÜJ CİHAZLARI,
SANTRİFÜJ CİHAZI
MASA ÜSTÜ SOĞUTMALI

NÜVE NF 800 R
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

326 1009086782
SEDYELER, ACİL
MÜDAHALE SEDYESİ MUKA REF=LC5100

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

327 1009086785
SEDYELER, ACİL
MÜDAHALE SEDYESİ MUKA REF=LC5100

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

328 1009086788
SEDYELER, ACİL
MÜDAHALE SEDYESİ MUKA REF=LC5100

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

329 1009086789

SEDYELER, ACİL
MÜDAHALE SEDYESİ MUKA REF=LC5100

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

330 1009086790
SEDYELER, ACİL
MÜDAHALE SEDYESİ MUKA REF=LC5100

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

331 1009086791
SEDYELER, ACİL
MÜDAHALE SEDYESİ MUKA REF=LC5100

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

332 1009086793
SEDYELER, ACİL
MÜDAHALE SEDYESİ MUKA REF=LC5100

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

333 1009086795
SEDYELER, ACİL
MÜDAHALE SEDYESİ MUKA REF=LC5100

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

334 1009086978
SEDYELER, ACİL
MÜDAHALE SEDYESİ MUKA REF=LC5100

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

335 1009086981
SEDYELER, ACİL
MÜDAHALE SEDYESİ MUKA REF=LC5100

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

336 1013486607

SEDYELER, AMBULANS
ANA SEDYESİ EMS /

EMERGENCY
MOBILE SYSTEMS 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

337 1008702854
SEDYELER, HİDROLİK /
AMORTİSÖRLÜ SEDYE KENMAK 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

338 1008702851
SEDYELER, HİDROLİK /
AMORTİSÖRLÜ SEDYE KENMAK 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

339 1008702857
SEDYELER, PORTATİF
SEDYE TURMED 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

340 1008702985
SEDYELER, TRANSFERLİ
ANA SEDYE ERİŞKİN NITROCARE 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

341 1013823295
SEDYELER, TRANSFERLİ
ANA SEDYE ERİŞKİN INOX 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL
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342 1008719050
SEDYELER, TRANSFERLİ
ANA SEDYE ERİŞKİN INOX 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

343 1008719099
SEDYELER, TRANSFERLİ
ANA SEDYE ERİŞKİN INOX 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

344 1008719105
SEDYELER, TRANSFERLİ
ANA SEDYE ERİŞKİN INOX 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

345 1016333017

SICAKLIK ÖLÇÜM
CİHAZLARI, AŞI / SOĞUK
ZİNCİR / SICAKLIK -
NEM TAKİP ÖLÇÜM
SİSTEMİ ERBUL ERBUL

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

346 1011390433

SICAKLIK ÖLÇÜM
CİHAZLARI, AŞI / SOĞUK
ZİNCİR / SICAKLIK -
NEM TAKİP ÖLÇÜM
SİSTEMİ

DORUKAN BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ 0

Yılda 1
Defa

FİRMA

347 1011390434

SICAKLIK ÖLÇÜM
CİHAZLARI, AŞI / SOĞUK
ZİNCİR / SICAKLIK -
NEM TAKİP ÖLÇÜM
SİSTEMİ

DORUKAN BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ 0

Yılda 1
Defa

FİRMA

348 1012447488

SICAKLIK ÖLÇÜM
CİHAZLARI, AŞI / SOĞUK
ZİNCİR / SICAKLIK -
NEM TAKİP ÖLÇÜM
SİSTEMİ

DORUKAN BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ S1003

Yılda 1
Defa

FİRMA

349 1012447487

SICAKLIK ÖLÇÜM
CİHAZLARI, AŞI / SOĞUK
ZİNCİR / SICAKLIK -
NEM TAKİP ÖLÇÜM
SİSTEMİ DORUKAN BİLGİ

TEKNOLOJİLERİ S1003
Yılda 1
Defa

FİRMA

350 1012447486

SICAKLIK ÖLÇÜM
CİHAZLARI, AŞI / SOĞUK
ZİNCİR / SICAKLIK -
NEM TAKİP ÖLÇÜM
SİSTEMİ

DORUKAN BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ S1003

Yılda 1
Defa

FİRMA

351 1012447425

SICAKLIK ÖLÇÜM
CİHAZLARI, AŞI / SOĞUK
ZİNCİR / SICAKLIK -
NEM TAKİP ÖLÇÜM
SİSTEMİ

DORUKAN BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ S1003

Yılda 1
Defa

FİRMA

352 1016696823

SICAKLIK ÖLÇÜM
CİHAZLARI, NON
İNVAZİV / INFRARED
HASTA SICAKLIK
ÖLÇÜM CİHAZI YMO KV-11

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

353 1016696824

SICAKLIK ÖLÇÜM
CİHAZLARI, NON
İNVAZİV / INFRARED
HASTA SICAKLIK
ÖLÇÜM CİHAZI YMO KV-11

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

354 1016696825

SICAKLIK ÖLÇÜM
CİHAZLARI, NON
İNVAZİV / INFRARED
HASTA SICAKLIK
ÖLÇÜM CİHAZI YMO KV-11

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

355 1016696822

SICAKLIK ÖLÇÜM
CİHAZLARI, NON
İNVAZİV / INFRARED
HASTA SICAKLIK
ÖLÇÜM CİHAZI YMO KV-11

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

356 1016475495

SICAKLIK ÖLÇÜM
CİHAZLARI, NON
İNVAZİV / INFRARED
HASTA SICAKLIK
ÖLÇÜM CİHAZI BO HUI .

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

357 1016475496

SICAKLIK ÖLÇÜM
CİHAZLARI, NON
İNVAZİV / INFRARED
HASTA SICAKLIK
ÖLÇÜM CİHAZI BO HUI .

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

358 1016696818

SICAKLIK ÖLÇÜM
CİHAZLARI, NON
İNVAZİV / INFRARED
HASTA SICAKLIK
ÖLÇÜM CİHAZI YMO KV-11

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi
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359 1016696819

SICAKLIK ÖLÇÜM
CİHAZLARI, NON
İNVAZİV / INFRARED
HASTA SICAKLIK
ÖLÇÜM CİHAZI YMO KV-11

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

360 1016696820

SICAKLIK ÖLÇÜM
CİHAZLARI, NON
İNVAZİV / INFRARED
HASTA SICAKLIK
ÖLÇÜM CİHAZI YMO KV-11

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

361 1016696821

SICAKLIK ÖLÇÜM
CİHAZLARI, NON
İNVAZİV / INFRARED
HASTA SICAKLIK
ÖLÇÜM CİHAZI

YMO KV-11

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

362 1016696826

SICAKLIK ÖLÇÜM
CİHAZLARI, NON
İNVAZİV / INFRARED
HASTA SICAKLIK
ÖLÇÜM CİHAZI YMO KV-11

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

363 1016696827

SICAKLIK ÖLÇÜM
CİHAZLARI, NON
İNVAZİV / INFRARED
HASTA SICAKLIK
ÖLÇÜM CİHAZI YMO KV-11

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

364 1016696828

SICAKLIK ÖLÇÜM
CİHAZLARI, NON
İNVAZİV / INFRARED
HASTA SICAKLIK
ÖLÇÜM CİHAZI YMO KV-11

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

365 1016696829

SICAKLIK ÖLÇÜM
CİHAZLARI, NON
İNVAZİV / INFRARED
HASTA SICAKLIK
ÖLÇÜM CİHAZI YMO KV-11

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

366 1016696830

SICAKLIK ÖLÇÜM
CİHAZLARI, NON
İNVAZİV / INFRARED
HASTA SICAKLIK
ÖLÇÜM CİHAZI YMO KV-11

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

367 1009883038

SOLUNUM FONKSİYON
TEST CİHAZLARI,
SPİROMETRE /
SOLUNUM FONKSİYON
TEST CİHAZI MASA
ÜSTÜ DİJİTAL MEC PFT USB 100

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

368 1007851966

STİMÜLATÖR TERAPİ
CİHAZLARI,
STİMÜLASYON CİHAZI
SİNİR TRANSKÜTANÖZ
ELEKTRİKSEL - TENS ENRAF NONIUS YOK

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

369 1015210366

SÜREKLİ HAREKET
TEDAVİ SİSTEMLERİ,
SÜREKLİ PASİF
HAREKET - CPM CİHAZI
DİZ-KALÇA FİZYOMED

FİZYOFLEX
2000

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

370 1009686619

TANISAL MONİTÖR
CİHAZLARI, TIBBİ
MONİTÖR - EKRAN LCD
HD 24 İNÇ

NDS SURGICAL
IMAGING KTE240FEE

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

371 1013276400

TANSİYON ALETLERİ,
TANSİYON ÖLÇÜM
CİHAZI TAŞINABİLİR
KOLDAN DİJİTAL
OTOMATİK YETİŞKİN GALENA 0

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

372 1013276401

TANSİYON ALETLERİ,
TANSİYON ÖLÇÜM
CİHAZI TAŞINABİLİR
KOLDAN DİJİTAL
OTOMATİK YETİŞKİN GALENA 0

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

373 1013276402

TANSİYON ALETLERİ,
TANSİYON ÖLÇÜM
CİHAZI TAŞINABİLİR
KOLDAN DİJİTAL
OTOMATİK YETİŞKİN GALENA 0

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi
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374 1013276403

TANSİYON ALETLERİ,
TANSİYON ÖLÇÜM
CİHAZI TAŞINABİLİR
KOLDAN DİJİTAL
OTOMATİK YETİŞKİN GALENA 0

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

375 1013276404

TANSİYON ALETLERİ,
TANSİYON ÖLÇÜM
CİHAZI TAŞINABİLİR
KOLDAN DİJİTAL
OTOMATİK YETİŞKİN GALENA 0

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

376 1016989003

TANSİYON ALETLERİ,
TANSİYON ÖLÇÜM
CİHAZI TAŞINABİLİR
KOLDAN DİJİTAL
OTOMATİK YETİŞKİN OMRON M2 BASIC

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

377 1016989004

TANSİYON ALETLERİ,
TANSİYON ÖLÇÜM
CİHAZI TAŞINABİLİR
KOLDAN DİJİTAL
OTOMATİK YETİŞKİN OMRON M2 BASIC

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

378 1016989005

TANSİYON ALETLERİ,
TANSİYON ÖLÇÜM
CİHAZI TAŞINABİLİR
KOLDAN DİJİTAL
OTOMATİK YETİŞKİN OMRON M2 BASIC

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

379 1016989006

TANSİYON ALETLERİ,
TANSİYON ÖLÇÜM
CİHAZI TAŞINABİLİR
KOLDAN DİJİTAL
OTOMATİK YETİŞKİN OMRON M2 BASIC

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

380 1016989007

TANSİYON ALETLERİ,
TANSİYON ÖLÇÜM
CİHAZI TAŞINABİLİR
KOLDAN DİJİTAL
OTOMATİK YETİŞKİN OMRON M2 BASIC

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

381 1013850867

TANSİYON ALETLERİ,
TANSİYON ÖLÇÜM
CİHAZI TAŞINABİLİR
KOLDAN MANUEL
PUARLI PEDİATRİK CARETEK

PERFECT
ANEROID

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

382 1013850868

TANSİYON ALETLERİ,
TANSİYON ÖLÇÜM
CİHAZI TAŞINABİLİR
KOLDAN MANUEL
PUARLI PEDİATRİK CARETEK

PERFECT
ANEROID

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

383 1008165008

TANSİYON ALETLERİ,
TANSİYON ÖLÇÜM
CİHAZI TAŞINABİLİR
KOLDAN MANUEL
PUARLI PEDİATRİK PHILIPS

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

384 1008165009

TANSİYON ALETLERİ,
TANSİYON ÖLÇÜM
CİHAZI TAŞINABİLİR
KOLDAN MANUEL
PUARLI PEDİATRİK PHILIPS

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

385 1008165340

TANSİYON ALETLERİ,
TANSİYON ÖLÇÜM
CİHAZI TAŞINABİLİR
KOLDAN MANUEL
PUARLI PEDİATRİK PHILIPS 0

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

386 1017256981

TANSİYON ALETLERİ,
TANSİYON ÖLÇÜM
CİHAZI TAŞINABİLİR
KOLDAN MANUEL
PUARLI PEDİATRİK ERKA

Perfect Aneroid
48

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

387 1013850869

TANSİYON ALETLERİ,
TANSİYON ÖLÇÜM
CİHAZI TAŞINABİLİR
KOLDAN MANUEL
PUARLI YETİŞKİN CARETEK 0

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

388 1013850870

TANSİYON ALETLERİ,
TANSİYON ÖLÇÜM
CİHAZI TAŞINABİLİR
KOLDAN MANUEL
PUARLI YETİŞKİN CARETEK

PERFECT
ANEROID

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi
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389 1013850871

TANSİYON ALETLERİ,
TANSİYON ÖLÇÜM
CİHAZI TAŞINABİLİR
KOLDAN MANUEL
PUARLI YETİŞKİN CARETEK

PERFECT
ANEROID

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

390 1013850872

TANSİYON ALETLERİ,
TANSİYON ÖLÇÜM
CİHAZI TAŞINABİLİR
KOLDAN MANUEL
PUARLI YETİŞKİN CARETEK

PERFECT
ANEROID

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

391 1013850873

TANSİYON ALETLERİ,
TANSİYON ÖLÇÜM
CİHAZI TAŞINABİLİR
KOLDAN MANUEL
PUARLI YETİŞKİN CARETEK

PERFECT
ANEROID

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

392 1013850874

TANSİYON ALETLERİ,
TANSİYON ÖLÇÜM
CİHAZI TAŞINABİLİR
KOLDAN MANUEL
PUARLI YETİŞKİN CARETEK

PERFECT
ANEROID

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

393 1013850875

TANSİYON ALETLERİ,
TANSİYON ÖLÇÜM
CİHAZI TAŞINABİLİR
KOLDAN MANUEL
PUARLI YETİŞKİN CARETEK 0

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

394 1013850876

TANSİYON ALETLERİ,
TANSİYON ÖLÇÜM
CİHAZI TAŞINABİLİR
KOLDAN MANUEL
PUARLI YETİŞKİN CARETEK

PERFECT
ANEROID

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

395 1013850877

TANSİYON ALETLERİ,
TANSİYON ÖLÇÜM
CİHAZI TAŞINABİLİR
KOLDAN MANUEL
PUARLI YETİŞKİN CARETEK

PERFECT
ANEROID

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

396 1013850918

TANSİYON ALETLERİ,
TANSİYON ÖLÇÜM
CİHAZI TAŞINABİLİR
KOLDAN MANUEL
PUARLI YETİŞKİN CARETEK

PERFECT
ANEROID

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

397 1013850919

TANSİYON ALETLERİ,
TANSİYON ÖLÇÜM
CİHAZI TAŞINABİLİR
KOLDAN MANUEL
PUARLI YETİŞKİN CARETEK

PERFECT
ANEROID

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

398 1013850920

TANSİYON ALETLERİ,
TANSİYON ÖLÇÜM
CİHAZI TAŞINABİLİR
KOLDAN MANUEL
PUARLI YETİŞKİN CARETEK

PERFECT
ANEROID

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

399 1013850921

TANSİYON ALETLERİ,
TANSİYON ÖLÇÜM
CİHAZI TAŞINABİLİR
KOLDAN MANUEL
PUARLI YETİŞKİN CARETEK

PERFECT
ANEROID

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

400 1013850922

TANSİYON ALETLERİ,
TANSİYON ÖLÇÜM
CİHAZI TAŞINABİLİR
KOLDAN MANUEL
PUARLI YETİŞKİN CARETEK

PERFECT
ANEROID

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

401 1013850923

TANSİYON ALETLERİ,
TANSİYON ÖLÇÜM
CİHAZI TAŞINABİLİR
KOLDAN MANUEL
PUARLI YETİŞKİN CARETEK 0

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

402 1009286793

TIBBİ AMAÇLI
KOLTUKLAR, KAN ALMA
KOLTUĞU

ÜZÜMCÜ 0
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

403 1009286794

TIBBİ AMAÇLI
KOLTUKLAR, KAN ALMA
KOLTUĞU

ÜZÜMCÜ 0
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

404 1009286879

TIBBİ AMAÇLI
KOLTUKLAR, KBB
KOLTUĞU 2 MOTORLU ÜZÜMCÜ 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

Demo Hastanesi
TIBBİ CİHAZ VE SİSTEMLERİ KALİBRASYON PLANI
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405 1009668569

TIBBİ GAZ / JENERATÖR
/ SIVI TANKLARI -
TÜPLERİ, TIBBİ AMAÇLI
OKSİJEN GAZ TÜPÜ 200 -
230 BAR 1.0 - 2.0 LT KOYUNCU AA6061

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

406 1009087318

TIBBİ GÖRÜNTÜ / IMAGE
YAZICI CİHAZLARI, TIBBİ
GÖRÜNTÜ YAZICI
DİJİTAL RENKLİ SONY

SONY ULT-
H4903JT

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

407 1009087319

TIBBİ GÖRÜNTÜ / IMAGE
YAZICI CİHAZLARI, TIBBİ
GÖRÜNTÜ YAZICI
DİJİTAL SİYAH-BEYAZ

SONY

ULT-H48112LG
UPD 897 SİYAH
BEYAZ VİDEO
YAZICI)

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

408 1009359799

TIBBİ MONİTÖR
CİHAZLARI,
BÜTÜNLEŞİK HASTA
BAŞI MONİTÖRÜ
(YENİDOĞAN,
PEDİATRİK, YETİŞKİN) ÜZÜMCÜ vısıo std

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

409 1009359800

TIBBİ MONİTÖR
CİHAZLARI,
BÜTÜNLEŞİK HASTA
BAŞI MONİTÖRÜ
(YENİDOĞAN,
PEDİATRİK, YETİŞKİN) ÜZÜMCÜ vısıo std

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

410 1009359801

TIBBİ MONİTÖR
CİHAZLARI,
BÜTÜNLEŞİK HASTA
BAŞI MONİTÖRÜ
(YENİDOĞAN,
PEDİATRİK, YETİŞKİN) ÜZÜMCÜ vısıo std

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

411 1009359803

TIBBİ MONİTÖR
CİHAZLARI,
BÜTÜNLEŞİK HASTA
BAŞI MONİTÖRÜ
(YENİDOĞAN,
PEDİATRİK, YETİŞKİN) ÜZÜMCÜ vısıo std

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

412 1009442683

TIBBİ MONİTÖR
CİHAZLARI,
BÜTÜNLEŞİK HASTA
BAŞI MONİTÖRÜ
(YENİDOĞAN,
PEDİATRİK, YETİŞKİN) ÜZÜMCÜ VISIO STD

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

413 1009442355

TIBBİ MONİTÖR
CİHAZLARI,
BÜTÜNLEŞİK HASTA
BAŞI MONİTÖRÜ
(YENİDOĞAN,
PEDİATRİK, YETİŞKİN) ÜZÜMCÜ VISIO STD

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

414 1009391556

TIBBİ MONİTÖR
CİHAZLARI,
BÜTÜNLEŞİK HASTA
BAŞI MONİTÖRÜ
(YENİDOĞAN,
PEDİATRİK, YETİŞKİN) ÜZÜMCÜ VISIO STD

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

415 1009461060

TIBBİ MONİTÖR
CİHAZLARI,
BÜTÜNLEŞİK HASTA
BAŞI MONİTÖRÜ
(YENİDOĞAN,
PEDİATRİK, YETİŞKİN) ÜZÜMCÜ VISIO STD

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

416 1009461061

TIBBİ MONİTÖR
CİHAZLARI,
BÜTÜNLEŞİK HASTA
BAŞI MONİTÖRÜ
(YENİDOĞAN,
PEDİATRİK, YETİŞKİN) ÜZÜMCÜ VISIO STD

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

417 1008371852

TIBBİ MONİTÖR
CİHAZLARI,
TAŞINABİLİR HASTA
BAŞI MONİTÖRÜ SCHILLER TRUSCOPEMİNİ

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

Demo Hastanesi
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418 1007682448

TIBBİ MONİTÖR
CİHAZLARI,
TELEMETRİK HASTA
BAŞI MONİTÖRÜ PETAŞ KMA 275

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

419 1007694395

TIBBİ MONİTÖR
CİHAZLARI, YENİ
DOĞAN HASTA BAŞI
MONİTÖRÜ CONTEC CMS900

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

420 1008576503

TIBBİ MONİTÖR
CİHAZLARI, YETİŞKİN
HASTA BAŞI MONİTÖRÜ

PROMEDIC MPM-3
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

421 1007751680

TIBBİ MONİTÖR
CİHAZLARI, YETİŞKİN
HASTA BAŞI MONİTÖRÜ

CARDIOLINE M69S
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

422 1007928960

TIBBİ MONİTÖR
CİHAZLARI, YETİŞKİN
HASTA BAŞI MONİTÖRÜ

DRAEGER İNFİNİTİY XL
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

423 1007671166

TIBBİ MONİTÖR
CİHAZLARI, YETİŞKİN
HASTA BAŞI MONİTÖRÜ

GE DASH 4000
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

424 1007671178

TIBBİ MONİTÖR
CİHAZLARI, YETİŞKİN
HASTA BAŞI MONİTÖRÜ

GE DASH 4000
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

425 1007671267

TIBBİ MONİTÖR
CİHAZLARI, YETİŞKİN
HASTA BAŞI MONİTÖRÜ

GE DASH 4000
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

426 1007671182

TIBBİ MONİTÖR
CİHAZLARI, YETİŞKİN
HASTA BAŞI MONİTÖRÜ

GE DASH 4000
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

427 1007670898

TIBBİ MONİTÖR
CİHAZLARI, YETİŞKİN
HASTA BAŞI MONİTÖRÜ

GE DASH 4000
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

428 1017282855

TIBBİ MONİTÖR
CİHAZLARI, YETİŞKİN
HASTA BAŞI MONİTÖRÜ

HWATIME XM750
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

429 1017282856

TIBBİ MONİTÖR
CİHAZLARI, YETİŞKİN
HASTA BAŞI MONİTÖRÜ

HWATIME XM750
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

430 1008290576

TONOMETRE
CİHAZLARI,
TONOMETRE CİHAZI
APLANASYON CSO A 900

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

431 1012541767

TUR / DRİLL CİHAZLARI,
TUR CİHAZI PLAZMİK

GYRUS ACMI
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

432 1009994352

TURNİKE CİHAZLARI,
TURNİKE CİHAZI
MANUEL PNÖMATİK

RIESTER KOMPRİMETER
Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

433 1008749054

ULTRASON / USG /
DOPPLER / EKO
GÖRÜNTÜLEME
SİSTEMLERİ,
ULTRASONOGRAFİ
SİSTEMİ RENKLİ TOSHIBA APLİO300

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

434 1007788578

ULTRASON / USG /
DOPPLER / EKO
GÖRÜNTÜLEME
SİSTEMLERİ,
ULTRASONOGRAFİ
SİSTEMİ RENKLİ GE LOGIQ C5

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

Demo Hastanesi
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435 1007778046

ULTRASON / USG /
DOPPLER / EKO
GÖRÜNTÜLEME
SİSTEMLERİ,
ULTRASONOGRAFİ
SİSTEMİ SİYAH / BEYAZ PHILIPS HD3

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

436 1007694404

ULTRASON / USG /
DOPPLER / EKO
GÖRÜNTÜLEME
SİSTEMLERİ,
ULTRASONOGRAFİ
SİSTEMİ SİYAH / BEYAZ HITACHI EZU-MT15-51

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

437 1009869207

ULTRAVİYOLE
STERİLİZASYON
CİHAZLARI,
ULTRAVİYOLE OPTİK
HAVA STERİLİZASYON
CİHAZI AIRSOPURE UV-FAN M2/55P

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

438 1009888793

ÜROFLOWMETRE
CİHAZLARI, İDRAR AKIŞ
HIZI ÖLÇÜM CİHAZI /
ÜROFLOWMETRE
CİHAZI ADS 0

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

439 1007785194

VAPORİZATÖR
CİHAZLARI,
VAPORİZATÖR
ANESTEZİK
(ISOFLURANE) DRAEGER 0

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

440 1007785193

VAPORİZATÖR
CİHAZLARI,
VAPORİZATÖR
ANESTEZİK
(SEVOFLURANE) DRAEGER 0

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

441 1009297291

VENTİLATÖR /
RESPİRATÖR
CİHAZLARI, MEKANİK
TAŞINABİLİR
VENTİLATÖR CİHAZI WEINMANN LİFE BASE III

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

442 1009442356

VENTİLATÖR /
RESPİRATÖR
CİHAZLARI, MEKANİK
TAŞINABİLİR
VENTİLATÖR CİHAZI ÜZÜMCÜ VA-3L

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

443 1009694853

YIKAMA /
DEZENFEKSİYON
CİHAZLARI, TEZGAH
ALTI YIKAMA VE
DEZENFEKSİYON
CİHAZI STEELCO DS 500 DRS

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

444 1007786264

YIKAMA /
DEZENFEKSİYON
CİHAZLARI,
ULTRASONİK YIKAMA
CİHAZI

DETROX 1

Yılda 1
Defa

M.İ.S.M
Klinik

Mühendislik
Birimi

445 1008717252

YÜRÜTEÇ / WALKER
CİHAZLARI,
TEKERLEKLİ,
KATLANMAZ, YETİŞKİN
YÜRÜTEÇ / WALKER TURMED 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

446 1008717256

YÜRÜTEÇ / WALKER
CİHAZLARI,
TEKERLEKLİ,
KATLANMAZ, YETİŞKİN
YÜRÜTEÇ / WALKER DT-DEMİRTAŞ 0

KALİBRASYONA
TABİ DEĞİL

Demo Hastanesi
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